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Brugsanvisning - Dansk (DA)

Til PrimePad skridsikre underlag �l opera�onsstuer

Beskrivelse: PrimePad er et skridsikkert pa�entposi�oneringsunderlag, der giver trykreduk�on og 
pa�entstø�e for at sikre, at pa�enten forbliver immobil under en medicinsk procedure. Disse underlag fås 
i en række forskellige størrelser, former og sæt.

Tilsigtet brug: PrimePad skridsikre underlag er beregnet �l at stø�e og stabilisere en pa�ent eller dennes 
kropsdele i en ønsket posi�on på et kirurgisk leje under en medicinsk procedure. Nogle af anordningerne 
er beregnet �l at forhindre, at pa�enten glider i Trendelenburg-s�llingen, eller når der anvendes træk.

Advarsler og forholdsregler:

Begrænsninger og kontraindika�oner:

Udstyret må kun anvendes af autoriseret sundhedspersonale.
Følg al�d hospitalets protokoller for pa�entposi�onering og overvågningsfrekvens.
Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.
Der må ikke placeres nogen genstande mellem udstyret og opera�onsbordet.
Længerevarende eksponering af polyurethanskum for temperaturer på over 115 °C (240 °F) kan 
medføre afgivelse af flyg�ge bestanddele, derfor må skummet ikke udsæ�es for høje temperaturer.

Udstyret er kontraindiceret �l brug �l pa�enter, der kan være følsomme over for polyurethanskum.

Før brug af udstyret skal det sikres, at opera�onsbordets madras er ren, tør og sikkert fastgjort �l 
opera�onsbordet.
Placer underlaget på bordet, så underlaget og madrassens perineale udskæringer flugter. Sørg for, at der 
ikke er nogen genstande mellem opera�onsbordets madras og PrimePad.
Placer pa�enten som påkrævet i forbindelse med proceduren. Maksimal pa�entkontakt med underlaget 
er vig�g for effek�vitet under proceduren. Minimer bredden af lø�e- eller træklagen for at maksimere 
pa�entens kontakt med underlaget. Sørg for, at pa�entens korsben, torso og skuldre er i direkte kontakt 
med underlaget. En lille skum- eller gelrulle anbefales �l intraopera�v posi�onering af pa�entens hoved. 
Hvis der bruges en pude, skal det sikres, at pa�entens skuldre er i kontakt med underlaget i stedet for 
med puden.

Kun underlag med fastgørelsesremme: De indbyggede fastgørelsesremme skal være på 
underlagets underside. Skub remmene nedad mellem rælingen og bordet. Før dem �lbage 
op og rundt om siden af rælingen, og fastgør remmen sikkert �l sig selv igen.

Bortskaf underlagene e�er brug.
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Indhold: Produktet leveres ikke-sterilt og er beregnet �l at blive brugt �l én pa�ent Må ikke genbruges. 
Produktet er frems�llet af fleksibelt polyurethanskum. Produktet indeholder ikke latex.

Rengøring: PrimePads er ikke blevet valideret �l brug med kemiske rengørings- eller desinfek�onsmidler.

Opbevaring: Når de ikke er i brug, skal de opbevares på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys.

Bortskaffelse: Underlagene skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, na�onale og/eller 
interna�onale bestemmelser.

Meddelelse �l bruger og/eller pa�ent: I �lfælde af en uønsket hændelse relateret �l udstyret skal udstyret 
�ernes og hændelsen indbere�es �l producenten.

E�ketsymboler: Symbolerne anvendt på produkte�ke�en eller i produktli�eraturen er defineret i 
symbolforklaringen på de�e hyperlink: www.PM-eifu.com/symbols

Denne brugsanvisning (IFU) gælder for følgende PrimePad-modelnumre.

PrimePad-1: Skridsikkert underlag med perinealudskæring, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

PrimePad-1S: Skridsikkert underlag m/perinealudskæring m/fastgørelsesremme, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm). 

PrimePad-2: 2" (5,08 cm) Skridsikkert underlag med perinealudskæring, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

PrimePad-2S: 2" (5,08 cm) Skridsikkert underlag m/perinealudskæring m/fastgørelsesremme, 44"x23"x2" 
(111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

PrimePad-3: Gradueret 1" (2,54 cm) �l 2" (5,08 cm) skridsikkert underlag m/perineal udskæring, 44"x23"x2" 
(111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

PrimePad-3S: Gradueret 1" (2,54 cm) �l 2" (5,08 cm) skridsikkert underlag m/perineal udskæring, fastgørelsesremme, 44"x23"x2" 
(111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

PrimePad-W1: Skridsikkert underlag m/integreret 24"x24" (60,96 cm x 60,96 cm) armstø�er/besky�else, perineal udskæring, 
fastgørelsesremme, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

PrimePad-W2: Skridsikkert underlag m/integreret 24"x16" (60,96 cm x 40,64 cm) armstø�er/besky�else, perineal udskæring, 
fastgørelsesremme, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

PrimePad-K1: Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt �l kropsbrug, 44"x23"x1" 
(111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).
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PrimePad-K2: Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt �l kropsbrug, engangs træklagen, 
44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

PrimePad-K3: Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt �l kropsbrug, to armstø�er, 
44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

PrimePad-K4: Skridsikkert underlag m/perineal udskæring, hoved/skulderposi�onering, enkelt remsæt �l kropsbrug, to armstø�er, 
44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

PrimePad-K5: 2" (5,08 cm) Skridsikkert underlag m/perineal udskæring, hoved/skulderposi�onering, enkelt remsæt �l kropsbrug, 
to armstø�er, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

PrimePad-K6: Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt �l kropsbrug, engangs træklagen, 
to armstø�er, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

PrimePad-K7: Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt �l kropsbrug, engangs træklagen, 
to armstø�er, hovedstø�e, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

PrimePad-K8: Skridsikkert underlag m/integreret 24"x16" (60,96 cm x 40,64 cm) armstø�er/besky�else, perineal udskæring, 
fastgørelsesremme, enkelt remsæt �l kropsbrug, engangs træklagen, hovedstø�e, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

PrimePad-K9: Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, engangs træklagen, 44"x23"x1" (111,76 cm x 
58,42 cm x 2,54 cm).

PrimePad-K10: 2" (5,08 cm) Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt �l kropsbrug, 
engangs træklagen, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

PrimePad-PED: Skridsikkert underlag �l børn, 24"x20"x1" (60,96 cm x 50,80 cm x 2,54 cm).

PrimePad-SQ1: Firkantet posi�oneringsskum 12"x12"x1" (30,48 cm x 30,48 cm x 2,54 cm).

PrimePad-SQ2: 2" (5,08 cm) Firkantet posi�oneringsskum 12"x12"x2" (30,48 cm x 30,48 cm x 5,08 cm).

PrimePad-BBO: Sækkepudebetræk, 40"x38"x1" (101,60 cm x 96,52 cm x 2,54 cm).

PrimePad-CVP: Kardiovaskulært underlag, 72"x23"x1" (182,88 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).


